	VSIA LVĢMC Laboratorija 
Prasmes pārbaudes vides kvalitātes rādītāju testēšanā

Ūdens kvalitāte – 2011

Informācija par paraugiem


1. kārta: NOTEKŪDENS 13.04.2011
	Parauga kods
	Parauga matrice
	Nosakāmais
parametrs
	Maks.konc. vai

intervāls
	Mēr-vienība
	Paraugu

komplekts 
	Matricas paraugs atšķaidī-
šanai

	11NUA
	AN
	pH
	6-9
	pH vien.
	250 ml AN
	-

	
	
	EVS
	1500
	(S/cm
	
	

	11PN01
	AN + ST
	Susp.vielas
	200
	mg/l
	50 ml ST un

500 ml AN
	11NU

	11NUB
	AN
	ĶSP
	500
	mgO2/l
	500 ml AN
	-

	11PN02
	AN+ST
	
	
	
	30 ml ST 
	11NUB

	11NUC
	AN
	BSP5
	150
	mgO2/l
	1000 ml AN
	-

	11PN03
	AN+ST
	
	
	
	30 ml ST
	11NUC

	11NUD
	AN
	Nkop
	60
	mgN/l
	500 ml AN
	

	
	
	Pkop
	10
	mg P/l
	
	

	11PN04
	AN+ST
	Nkop
	20
	mgN/l
	30 ml ST 
	11NUD

	
	
	Pkop
	10
	mgP/l
	
	

	11NUE
	AN
	N/NH4+
	40
	mgN/l
	1000 ml AN
	-

	
	
	N/NO3-
	1
	mgN/l
	
	

	
	
	P/PO43-
	10
	mgP/l
	
	

	11PN05
	AN+ST
	N/NH4+
	5
	mgN/l
	30 ml x 4 ST 
	11NUE

	11PN06
	AN+ST
	N/NO3-
	5
	mgN/l
	
	

	11PN07
	AN+ST
	P/PO43-
	1
	mgP/l
	
	

	11PN08
	AN+ST
	N/NO2-
	0.5
	mgN/l
	
	

	11ST01
	ST
	SVAVanj
	5
	mg/l
	30 ml ST
	Dejon.
ūdens


2. kārta: MAZPIESĀRŅOTS (virszemes, pazemes, dzeramais) ŪDENS 05.10.2011
	Parauga kods
	Parauga matrice
	Nosakāmais
parametrs
	Maks.konc. vai

intervāls
	Mērvienība
	Parauga tilpums
	Matricas paraugs atšķaidī-
šanai

	11UA
	U
	pH
	5-9
	pH vien.
	2000 ml U
	-

	
	
	EVS
	3000
	(S/cm
	
	

	
	
	Cietība
	600
	mgCaCO3/l
	
	

	
	
	Sārmainība
	500
	mg HCO3/l
	
	

	
	
	Ca
	200
	mg/l
	
	

	
	
	Mg
	60
	mg/l
	
	

	
	
	Permanganāta indekss
	10
	mgO2/l
	
	

	
	
	Hlorīdi, Cl
	300
	mg/l
	
	

	
	
	Sulfāti, SO4
	300
	mg/l
	
	

	11PU01
	U + ST
	Susp.vielas
	25
	mg/l
	50 ml ST un

2000 ml U
	11U


	11UB
	U
	ĶSP
	50
	mgO2/l
	500 ml U
	-

	11PU02
	U+ST
	
	
	
	30 ml ST 
	11UB

	11UC
	U
	BSP5
	6
	mgO2/l
	4000 ml U
	-

	11PU03
	U+ST 
	
	
	
	30 ml ST
	11UC

	11UD
	U
	Nkop
	1
	mgN/l
	500 ml U
	

	
	
	Pkop
	1
	mg P/l
	
	

	11PU04
	U+ST
	Nkop
	2
	mgN/l
	30 ml ST 
	11UD

	
	
	Pkop
	2
	mgP/l
	
	

	11UE
	U
	NH4+
	1
	mgN/l
	3000 ml U
	-

	
	
	NO3-
	10
	mgN/l
	
	

	
	
	PO43-
	0,5
	mgP/l
	
	

	11PU05
	U+ST
	NH4+
	0,5
	mgN/l
	30 ml x4 ST 
	11UE

	11PU06
	U+ST
	NO3-
	10
	mgN/l
	
	

	11PU07
	U+ST
	PO43-
	0.3
	mgP/l
	
	

	11PU08
	U+ST
	NO2-
	0.1
	mgN/l
	
	

	11ST02
	ST
	Fenolu indekss
	0.1
	mg/l
	30 ml ST
	Dejon.
ūdens

	11UF
	U
	Fe
	3
	mg/l
	250 ml U
	-

	
	
	Mn
	1
	mg/l
	
	


Apzīmējumi:

AN – attīrīts notekūdens;

U – mazpiesārņots ūdens;

ST - standartšķīdums

Augsnes kvalitāte – 2011: 05.10.2011
	Parauga kods
	Parauga matrice
	Nosakāmais parametrs
	Parauga masa, g

	11A01
	Augsne, SRM 
	As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Zn, Nkop, Pkop
	20

	11A02
	Augsne, SRM
	pH, elektrovadītspēja KCL ekstraktā
	40

	11A03
	Augsne, SRM
	Organiskā viela
	20

	11S01
	Sedimenti, SRM
	Naftas produkti, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Ni, Zn
	20


Apzīmējumi: RM – references materiāls
Emisijas mērījumi – 2011: novembris, 2011*
	Parauga matrice
	Mērījumu veids
	Nosakāmais parametrs

	Dūmgāzes 
	Lauka mērījumi
	Dūmgāzu fizikālie parametri

	
	
	NOx, CO, CO2, O2, SO2 koncentrācija

	
	
	Cieto daļiņu koncentrācija


* mērījumu laiks un vieta tiks precizēta
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